
 
Sistema de Prueba CLIA  
Calcitonina AccuLite® 

Código de producto:  9375-300 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 
 
Uso previsto: Determinación cuantitativa de la concentración de 
calcitonina en suero humano mediante un inmunoensayo 
enzimático en microplaca, Quimioluminiscencia 
 
2.0 RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
La calcitonina es una hélice alfa de 32 aminoácidos producida por 
las células foliculares de la glándula tiroides. Es un producto de 
escisión de la procalcitonina (PCT). En los seres humanos, la 
calcitonina es un producto del gen CALC1 y contribuye a regular la 
homeostasis del calcio, reducir las concentraciones séricas de 
calcio y prevenir la hipercalcemia. La calcitonina se caracteriza por 
dos puentes disulfuro internos,  
 
Calcitonin plays a minimal role in calcium metabolism, binding to 
CT receptors (CTRs) on osteoclasts, halting calcium resorption. 
Los receptores CTR también se encuentran en los riñones y el 
hipotálamo, proporcionando una vía de excreción para el exceso 
de calcio sérico. La calcitonina modula la absorción de calcio a 
través de los receptores CTR de los túbulos renales, impidiendo 
una captación excesiva de calcio. 
 
Calcitonin has emerged as a therapeutic avenue for hypercalcemia 
patients, with salmon calcitonin utilized for its rapid biomarker for 
medullary carcinoma of the thyroid (MCT), providing a facile and 
direct measurement of carcinogenic activity. Los niveles de 
calcitonina son típicamente bajos en la población normal, y niveles 
elevados sugieren Carcinoma medular de tiroides que está 
típicamente asociado con niveles elevados de calcitonina.  
 
 La otra causa más frecuente de hipercalcemia, a saber, la 
hipercalcemia maligna, se asocia a niveles suprimidos de hormona 
paratiroidea o niveles de PTH dentro del intervalo normal. Los 
valores de calcitonina son típicamente indetectables en la 
hipocalcemia debida a hipoparatiroidismo total, pero se encuentran 
dentro del rango normal en la hipocalcemia debida a pérdida 
parcial o inhibición de la función paratiroidea. 
 
3.0 PRINCIPIO 
 
Método Equilibrio tipo Sandwich (Tipo 2): 
La Calcitonina CLIA utiliza dos anticuerpos monoclonales de 
ratón diferentes contra la Calcitonina humana específicos para 
regiones bien definidas de la molécula de Calcitonina. Un 
anticuerpo se une únicamente a la Calcitonina 11-23 y este 
anticuerpo está biotinilado. El otro anticuerpo se une sólo a la 
Calcitonina 21-32 y este anticuerpo se marca con peroxidasa de 
rábano picante [HRP] para su detección.  
 
En el primer paso, los calibradores, los controles y las muestras 
desconocidas se incuban simultáneamente con un anticuerpo 
marcado con trazador y un anticuerpo acoplado con biotina en un 
pozo blanco de luz de microplaca recubierto. La actividad del 

trazador en la fracción unida al anticuerpo es directamente 
proporcional a la concentración de antígeno nativo, por tanto que 
la calcitonina de la muestra está "emparedada" entre estos dos 
anticuerpos. Al final de la incubación del ensayo, se lava el 
micropocillo para eliminar los componentes no unidos y se incuba 
un trazador unido a la fase sólida con el reactivo de señalización 
que contiene luminol. 
 
Se genera una curva dosis-respuesta de la unidad RLU frente a la 
concentración utilizando los resultados obtenidos de los 
calibradores. Las concentraciones de Calcitonina presentes en 
los controles y en las muestras de pacientes se determinan 
directamente a partir de esta curva. 
La interacción se ilustra mediante la siguiente ecuación: 

ka 
EnzAc(p) + AgCT + Ac(m)  EnzAc(p) - AgCT - Ac(m) 

k-a 
Ab(m) = Anti-calcitonina (MoAc) (En los pozos en cantidad 
excesiva) 
AgCT    =  Antígeno nativo (cantidad variable) 
EnzAcCT= Anticuerpo de ratón anti-CT marcado con enzima 
(cantidad en exceso) 
EnzAcCT - AgCT - Ac(m) = Complejo tipo Sandwich Ag‑Anticuerpo 
ka = Constante de asociación 
k- a = constante de disociación 
                                                                                      
4.0 REACTIVOS 
 
Materiales suministrados:  
A. Calibradores de Calcitonina - 1.0ml/vial (seco) - Iconos A-F 

Seis (6) viales de sueros de referencias para Calctitonina en 
concentraciones de 0 (A), 10 (B), 40 (C), 150 (D), 400 (E) y 
1000 (F) pg/ml. Almacenar a 2-8 °C. Reconstituir cada vial 
con 1ml de agua destilada o desionizada. Los calibradores 
reconstituidos son estables durante 4 horas a 2-8°C. Se ha 
añadido un conservante. Para periodos más largos después de 
la reconstitución, alícuotar en porciones más pequeñas y 
congelar (<-20°C) hasta 3 meses. Los ciclos de congelación y 
descongelación deben limitarse a una sola vez.  
Nota: El calibradores son trazable al primer estándar 
internacional de la OMS, código 89/620 de la NIBSC. Los 
valores en pg/ml pueden convertirse a µIU/ml multiplicándolos 
por 0,19. Por ejemplo, 40 pg/ml x 0,19 = 7,6 µIU/ml de 
calcitonina. 

B. Control M de Calcitonina - 1,0 ml/vial (Seco) - Icono M 
Un (1) vial de control de referencia para Calcitonina Almacenar 
a 2-8 °C. Reconstituir cada vial con 1ml de agua destilada o 
desionizada. El control reconstituido es estable durante 4 
horas a 2-8°C. Se ha añadido un conservante. Para periodos 
más largos después de la reconstitución, alícuotar en porciones 
más pequeñas y congelar (<-20°C) hasta 3 meses. Los ciclos 
de congelación y descongelación deben limitarse a una sola 
vez. 

C. Reactivo Trazador de Calctitonina – 6ml/vial– Icono E  
Un (1) vial que contiene anticuerpo monoclonal anti-calcitonina 
acoplado a HRP (peroxidasa de rábano picante) en un tampón 
a base de proteínas y un conservante sin mercurio. Almacenar 
a 2 - 8 °C. 

D. Pozos de reacción de luz CT - 96 pozos Icono  
Una microplaca de 96 pozos recubiertos con  anticuerpos 
monoclonal en una bolsa de aluminio con un agente secante. 
Almacenar a 2-8°C. 

E. Solución de lavado concentrada – 20 ml/vial – Icono  
 Un (1) vial que contiene un surfactante en una solución salina 

tamponada. Se le ha agregado un conservante. Almacenar a 2 
- 8 °C. 

F. Reactivo de Señal A - 7ml/vial - Icono CA 
Un (1) vial que contiene luminol en buffer.  Almacenar a 2-8°C. 

G. Reactivo de Señal B - 7ml/vial - Icono CB 
Un (1) vial que contiene peróxido de hidrógeno (H2O2) en buffer  
Almacenar a 2 - 8 °C. 

H. Instrucciones del producto. 
 
Nota 1:  No utilice los reactivos más allá de la fecha de vencimiento 

del kit.  
Nota 2:  No exponer los reactivos al calor, al sol o a la luz fuerte. 

Los reactivos abiertos son estables durante sesenta (60) 
días cuando se almacenan a 2-8°C. La estabilidad del kit y 
los componentes estan identificados en la etiqueta. 

Nota 3: Los componentes anteriores son para una única 
microplaca de 96 pozos. 

 
4.1 Material requerido pero no suministrado: 
1. Pipeta con capacidad de dispensar 0.050 ml (50µl )con una 

precisión superior al 1,5 %. 
2. Dispensador(es) para entregas repetitivas de volúmenes de 

0.050ml(50µl), 0,100 ml (100µl) , y 0,350 ml (0.350µl) con una 
precisión superior al 1,5 %. 

3. Lavador de microplacas o botella exprimible (opcional). 
4. Luminómetro de microplacas 
5. Papel absorbente para secar los pozos de la microplaca. 
6. Envoltura plástica o cubierta de microplacas para los pasos de 

incubación. 
7. Aspirador al vacío (opcional) para los pasos de lavado. 
8. Temporizador. 
9. Materiales de control de calidad.  

 
5.0 PRECAUCIONES 

 
Para uso de diagnóstico in vitro 

No para uso interno o externo en humanos o animales 
 
Se ha encontrado que todos los productos que contienen suero 
humano son no reactivos para el antígeno de superficie de la 
hepatitis B, los anticuerpos del VIH 1 y 2 y del VHC mediante 
reactivos licenciados por la FDA.  Dado que ninguna prueba 
conocida puede ofrecer una seguridad absoluta de que no hay 
agentes infecciosos, todos los productos de suero humano deben 
manipularse como potencialmente peligrosos y capaces de 
transmitir enfermedades.  Se pueden encontrar buenos 
procedimientos de laboratorio para el manejo de productos 
sanguíneos en el Centro para el Control de Enfermedades/Instituto 
Nacional de Salud, "Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos 
y Biomédicos", 2da Edición, 1988, Publicación Núm. de HHS 
(CDC) 88-8395. 
 
La eliminación segura de los componentes del kit debe 
realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y 
legales locales. 
 
6.0 RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 
Los especímenes serán de sangre tipo suero y se tomarán con las 
precauciones usuales en la recolección de muestras por 
Venopunción. Para una comparación precisa que permita 
establecer los valores normales, debe obtenerse una muestra de 
suero matutino en ayunas. La sangre debe recogerse en un tubo 
de venopunción simple de tapa roja sin aditivos ni anticoagulantes. 
Permitir que la muestra de sangre se coagule. centrifugar la 
muestra para separar el suero de las células. 
 
Las muestras pueden refrigerarse a 2 - 8 °C durante un período 
máximo de 24 horas. Si la(s) muestra(s) no puede(n) pueden ser 
analizadas dentro de este tiempo, la(s) muestra(s) puede(n) 
almacenarse a temperaturas de -20 °C hasta por 30 días. Evite el 
uso de dispositivos contaminados. Evite la congelación y 
descongelación repetitivas. Cuando se analiza por duplicado, se 
requieren 0,100 ml (100 µl) de la muestra. 
 
7.0 CONTROL DE CALIDAD 
 
Cada laboratorio debe ensayar controles con niveles en los rangos 
bajo, medio y alto de la curva dosis-respuesta para monitorear el 
desempeño del ensayo. Estos controles deben tratarse como 
desconocidos y los valores deben determinarse en cada 
procedimiento de prueba realizado. Se deben mantener gráficos 
de control de calidad para seguir el rendimiento de los reactivos 
suministrados. Deben emplearse los métodos estadísticos 
pertinentes para determinar las tendencias. Una desviación 
significativa a partir de los datos establecidos de desempeño puede 
indicar un cambio inadvertido en las condiciones experimentales o 
la degradación de los reactivos del kit.  Se deben utilizar reactivos 
nuevos para determinar el motivo de las variaciones. 
 
8.0 PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
 
1. Buffer de lavado 

Diluir el contenido de la Solución de lavado concentrada hasta 
1000 ml con agua destilada o desionizada en un recipiente de 
almacenamiento adecuado. El buffer diluido puede 
almacenarse a 2-30 °C durante un máximo de 60 días. 

2. Solución de Trabajo - Reactivo de Señal - Almacenar a 2-
30°C. 
Determine la cantidad de reactivo necesario y prepárelo 
mezclando porciones iguales de reactivo de Señal A y reactivo 
de Señal B en un recipiente limpio.   Por ejemplo, añada 1 ml 
de A y 1 ml de B para dos (2) tiras de ocho pocillos. (Se hace 
un ligero exceso de solución). Deseche la parte no utilizada 
si no se emplea en las 36 horas siguientes a la mezcla. Si 
se prevé la utilización completa de los reactivos, dentro del 
plazo mencionado, vierta el contenido del reactivo de señal B 
en el reactivo de señal A y etiquete adecuadamente. 
 

9.0 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
 
Antes de proceder al ensayo, llevar todos los reactivos, Sueros de 
referencia y controles a temperatura ambiente (20-27°C).  
**El procedimiento de la prueba debe ser realizado por una 
persona capacitada o un profesional entrenado.   
1. Formatear los pozos de la microplaca para cada suero de 

referencia, control y muestra de paciente a ensayar por 
duplicado. Vuelva a colocar las tiras de microplaca que no 
haya utilizado en la bolsa de aluminio, séllela y guárdela a 
2-8°C. 

2. Pipetee 0.050 ml (50μl) del suero de referencia apropiado, 
control o muestra dentro del pozo asignado.  

3. Pipetear 0,050 ml (50 µl) del reactivo Trazador de Calctitonina 
a cada pozo. Es muy importante dispensar todos los 
reactivos cerca del fondo del pozo. 

4. Agitar suavemente la microplaca durante 20-30 segundos para 
mezclar (500- 600 rpm) y cubrir. 

5. Incubar a temperatura ambiente durante 45 minutos. 
6. Desechar el contenido de la microplaca por decantación o 

aspiración. Si se decanta, secar la placa con papel absorbente.  
7. Añadir 0,350 ml (350 µl) de buffer de lavado (véase la sección 

de preparación de reactivos), decantar (golpear y secar) o 
aspirar. Repetir cuatro (4) veces más para un total de cinco (5) 
lavados. Se puede utilizar un lavador de placas automático 
o manual. Siga las instrucciones del fabricante para un uso 
adecuado. Si se emplea una botella exprimible, llene cada 
pocillo presionando el recipiente (evitando las burbujas de 
aire) para dispensar el lavado. Decantar solución de lavado 
y repetir cuatro (4) veces más.  

8. Añadir 0,100 ml (100 µl) de reactivo de trabajo señal a todos los 
pozos. Añada siempre los reactivos en el mismo orden para 
minimizar las diferencias de tiempo de reacción entre los 
pocillos.  

NO AGITAR (MEZCLAR) LA PLACA DESPUÉS DE LA 
ADICIÓN DEL REACTIVO DE SEÑAL. 

9. Incubar temperatur ambientes durante cinco (5) minutos en la 
oscuridad. 

10. Lea las unidades de luz relativas (RLU) en cada pozo durante 
0,2 - 1,0 segundos. Los resultados deben leerse en los 
treinta (30) minutos siguientes a la adición de la solución 
de trabajo - reactivo de señal . 
 

Nota 1: No utilice la  la solución de trabajo - reactivo de señal 
si tiene más de 36 horas. 

Nota 2: No utilizar reactivos contaminados o con proliferación 
bacteriana. 

Nota 3: La mezcla cíclica (arranque y parada) durante 5-8 
segundos/ciclo (4 ciclos)  es más eficaz que un ciclo 
continuo (20-30 segundos) para lograr la homogeneidad. 
Se puede utilizar un mezclador de placas para realizar los 
ciclos de mezcla. 

Nota 4: Es extremadamente importante dispensar con 
precisión el volumen correcto con una pipeta calibrada y 
añadiendo cerca del fondo de los pozos en ángulo mientras 
se toca el lado del pozo. 

Nota 5: Para reanalizar muestras con concentraciones 
superiores a 1000 pg/ml, las muestras deben diluirse y 
multiplicarse en consecuencia. 

 
10.0 CÁLCULO DE LOS RESULTADOS 
 
Se utiliza una curva dosis-respuesta para determinar la 
concentración de Calctitonina en muestras desconocidas.   
1. Registrar los RLUs obtenidos de la impresión del lector de 

microplacas como se indica en el ejemplo 1. 
2. Trazar la RLU de cada duplicado del calibrador frente a la 

correspondiente concentración de Calctitonina en ng/ml en 
papel de gráfico lineal (no promediar los duplicados de los 
calibradores antes de trazarlos). 



3. Conecte los puntos con una curva de ajuste óptimo. 
4. Para determinar la concentración de Calctitonina de un 

desconocido, localice RLU media de los duplicados de cada 
desconocido en el eje vertical del gráfico, encuentre el punto de 
intersección de la curva y lea la concentración (en pg/ml) en el 
eje horizontal del gráfico (los duplicados del desconocido 
pueden promediarse como se indica). 

 
Nota:  Para la reducción de datos también se puede utilizar un 

software de reducción de datos diseñado para ensayos CLIA. 
Si se utiliza este tipo de software, debe comprobarse la 
validación del mismo. 

 
EJEMPLO 1 

Muestra 
I.D. 

Conc. 
(pg/ml) 

RLU 

Cal A 0 280 

Cal B 10 3114 

Cal C 40 5612 
Cal D 150 15025 
Cal E 400 35663 
Cal F 1000 100000 

Control M 80 13258 

 
* Los datos presentados en el Ejemplo 1 y en la Figura 1 son sólo 
ilustrativos y no deben utilizarse en lugar de una curva estándar 
preparada con cada ensayo. Además, las RLUs de los claibradores 
se han normalizado a 100.000 RLUs para el calibrador F (mayor 
emisión de luz). Esta conversión minimiza las diferencias causadas 
por la eficiencia de los distintos instrumentos que pueden utilizarse 
para medir la producción de luz. 
 
*Si la lectura de la absorbancia está fuera de escala o es superior 
a la absorbancia media del calibrador más alto, la muestra debe 
repetirse con dilución. 
 
11.0 PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Para que los resultados del ensayo se consideren válidos, 
deben cumplirse los siguientes criterios: 
1. Los valores de RLU de todos los calibradores deben generar 

una curva de calibración válida. 
2. Todos los controles del kit proporcionado deben producir 

resultados dentro de los rangos establecidos. 
3. (Opcional) Si se incluye control de calidad independiente, 2 de 

los 3 niveles deben estar dentro de los rangos establecidos. 
 

12.0 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
La ficha de datos de seguridad (SDS) está disponible en 
https://www.monobind.com/safety-data-sheets y se puede solicitar 
el formulario de análisis de riesgos. 
 
12.1 Desempeño del análisis 
1. Es importante que el tiempo de reacción en cada pozo se 

mantenga constante para lograr resultados reproducibles.  
2. El pipeteo de las muestras no debe extenderse más allá de diez 

(10) minutos para evitar la deriva del ensayo. 
3. No deben utilizarse muestras altamente lipémicas, hemolizadas 

o muy contaminadas. 
4. Si se utiliza más de una (1) placa, se recomienda repetir la 

curva dosis-respuesta. 
5. La adición de solución de señal inicia una reacción cinética. Por 

lo tanto, el señal a solución de parada deben añadirse en la 

misma secuencia para eliminar cualquier desviación de tiempo 
durante la reacción.  

6. Los lectores de placas miden verticalmente. No tocar el fondo 
de los pozos. 

7. Si no se elimina adecuadamente la solución adherida en la(s) 
etapa(s) de lavado por aspiración o decantación, puede resultar 
en una replicación deficiente y en resultados incorrectos. 

8. Utilice componentes del mismo lote. No se deben mezclar 
reactivos de diferentes lotes.  

9. Es esencial un pipeteo exacto y preciso, así como seguir los 
requisitos exactos de tiempo y temperatura prescritos. 
Cualquier desviación del inserto de Monobind puede producir 
resultados inexactos. 

10. Todas las normas, reglamentos y leyes nacionales aplicables, 
incluidos, entre otros, los buenos procedimientos de laboratorio, 
deben seguirse estrictamente para garantizar el cumplimiento y 
el uso adecuado del dispositivo.  

11. Es importante calibrar todo el equipo, por ejemplo, las pipetas, 
los lectores, los lavadores y/o los instrumentos automatizados 
utilizados con este dispositivo, y realizar un mantenimiento 
preventivo de rutinario.  

12. El Análisis de Riesgos, tal y como lo exige la Directiva 98/79/EC 
CE Mark IVD, para este y otros dispositivos fabricados por 
Monobind, puede solicitarse por correo electrónico a  
Monobind@monobind.com. 
 

12.2 Interpretación 
1. Las mediciones y la interpretación de los resultados 

deben ser realizadas por una persona capacitada o un 
profesional entrenado. 

2. Los resultados de laboratorio son sólo un aspecto para 
determinar el cuidado del paciente y no deben ser la única base 
para la terapia, particularmente si los resultados entran en 
conflicto con otros determinantes. 

3. Los reactivos para el procedimiento del sistema de prueba han 
sido formulados para eliminar la máxima interferencia; sin 
embargo, la interacción potencial entre especímenes de suero 
raros y reactivos de prueba puede causar resultados 
erróneos.  Los anticuerpos heterofílicos suelen causar estas 
interacciones y es sabido que son un problema para todo tipo 
de inmunoensayos. (Boscato LM Stuart MC.  ‘Heterophilic 
antibodies: a problem for all immunoassays’ Clin.Chem. 
1988:3427-33). Para fines de diagnóstico, los resultados de 
este ensayo deben utilizarse en combinación el examen clínico, 
el historial del paciente y todos los demás hallazgos clínicos. 

4. Para que los resultados de la prueba sean válidos, los controles 
adecuados y otros parámetros deben estar dentro de los rangos 
listados y los requisitos del ensayo.  

5. Si los kits de pruebas son alterados, por ejemplo, mezclando 
partes de diferentes kits, lo que podría producir resultados 
erróneos de las pruebas, o si los resultados son interpretados 
incorrectamente, Monobind no tendrá ninguna responsabilidad. 

6. Si se utiliza la reducción de datos por ordenador para interpretar 
los resultados de la prueba, es imprescindible que los valores 
previstos para los calibradores estén dentro del 10% de las 
concentraciones asignadas. 

7. El kit Calcitonina CLIA no ha mostrado ningún efecto prozona 
en dosis altas con muestras enriquecidas con 2.000.000 pg/ml 
de Calcitonina. Sin embargo, las muestras con niveles de 
calcitonina superiores al calibrador más alto deben diluirse y 
volver a analizarse para obtener los valores correctos. 

 
13.0 RANGOS DE VALORES ESPERADOS 
 
Se midieron los niveles de calcitonina en individuos aparentemente 
normales (N=246). Los valores obtenidos oscilaron entre 0,455 y 
12,932 pg/ml. Con base en pruebas estadísticas de asimetría y 
curtosis, la población sigue una distribución normal o gaussiana, 
como se muestra en los histogramas. Se calculó la media 
geométrica ± 2 desviaciones estándar de la media (con un nivel de 
confianza del 95 %), la cual resultó ser de 6,2 ± 5,6 pg/ml. 
 
Es importante tener en cuenta que el establecimiento de un rango 
de valores, que se puede esperar encontrar por un método dado 
para una población de personas "normales", depende de una 
multiplicidad de factores: la especificidad del método, la población 
analizada y la precisión del método en manos del analista.  Por 
estas razones, cada laboratorio debe depender del rango de 
valores esperados establecido por el fabricante sólo hasta que los 
analistas que utilizan el método puedan determinar un rango propio 
con una población autóctona de la zona en la que se encuentra el 
laboratorio.  

14.0 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
 
14.1 Precisión 
La precisión intra e inter-ensayo del sistema de prueba Acculite® 
CLIA Calctitonina se determinó mediante análisis en tres niveles 
diferentes de pools de suero control.  El número (N), el de media 
(X) valor, la desviación estándar (σ) y el coeficiente de variación 
(C.V) para cada uno de estos sueros control se presentan en la 
Tabla 2 y la Tabla 3. 
 

TABLA 2 
Precisión Intra-ensayo (Valores en pg/ml) 

Muestra N X σ C.V. % 

Bajo 20 31.13 5.03 9.9 
Normal 20 65.50 3.67 5.57 
Alto 20 318.101 7.88 2.51 

 
TABLA 3 

Precisión Inter-ensayo (Valores en pg/ml) 

Muestra N X σ C.V. % 

Bajo 20 30.53 3.90 14.62 
Normal 20 65.97 12.24 18.55 
Alto 20 313.73 31.02 9.89 

 
14.2 Sensibilidad 
El sistema de prueba Calcitonina AccuLite® CLIA tiene un LoB = 
0,71 pg/ml y LoD = LoQ = 1,26 pg/ml. 
 

Tabla: Reactividad cruzada 
SUSTANCIA Cantidad 

evaluada 
Reactividad 

cruzada 
Procalcitonina 100ng/ml <0.001 
Katacalcina 25ng/ml <0.001 
a-CGRP 30ng/ml <0.001 
b-CGRP  30ng/ml <0.001 
Hormona 
paratiroidea 

10ng/ml <0.001 
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16.0 CONFIGURACIONES DISPONIBLES 
 
A continuación, se muestran los tamaños disponibles del sistema 
de pruebas y los materiales incluidos. Cada "tamaño de paquete" 
tiene un número de artículo/SKU único, que incluye el código del 
producto. Para el tamaño de paquete estándar de 96 pozos, se 
añadirá la letra “A” al código de producto (por ejemplo, 9375-300A) 
para generar un SKU para la venta. Este kit de prueba está 
disponible actualmente como: 
 
ARTÍCULO #  DESCRIPCIÓN 
9375-300A Calcitonin AccuLite CLIA Kit - 96 wells 
9375-300B Calcitonin AccuLite CLIA Kit - 192 wells 
 

Tamaño 96(A) 192(B) 

R
e

a
c

ti
v

o
 

A) Juego 1ml (seco) Juego 1ml (seco) 
B) 1 (1ml/seco)   1 (1ml/seco)   
C) 1 (6ml) 2 (6ml) 
D) 1 placa 2 placa 
E) 1 (20ml) 1 (20ml) 
F) 1 (7ml) 2 (7ml) 
G) 1 (7ml) 2 (7ml) 
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0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 200 400 600 800 1000 1200

A
b

s
o

rb
a

n
c

ia
(s

)

Valores de Calctitonina en pg/ml

Figura 1


